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گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

دوره سوم سال 1403 نمونه:  1403S321آزمایشگاه: بصیر کازرونی 60.107

سازنده کیتروشSample/cutoffنتیجه نهاییپارامتر

HBs AgPositive5.4ELISAPishtaz teb

HCV AbNegativeCLSiemens

HIV AbPositive33.8ELISAPishtaz teb
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