
تعداد 1821 آزمایشگاه برای نمونه1403M210 میکروب شناسی دوره دوم سال 1403 پاسخ ثبت کرده اند.

نمودار شماره 1: گروه بندی گزارش آزمایشگاه ها

نمودار شماره 2: ارزیابی تشخیص آزمایشگاه ها

گزارش ارزیابی خارجی کیفیت ميكروب شناسی

دوره دوم سال 1403 نمونه:  1403M210آزمایشگاه: بصیر کازرونی 60.107

Enterococcus faecalis:تشخیص مورد انتظارEnterococcus species:تشخیص آزمایشگاه شما

راهنمای گزارش

گروه مربوط به گزارش
آزمایشگاه شما:تشخیص

ناکامل

تشخیص صحیح: جنس و
گونه صحیح

تشخیص ناکامل: جنس
صحیح و گونه نادرست یا

جنس صحیح و عدم
تشخیص گونه

تشخیص نادرست: جنس و
گونه نادرست

توجه :تشخیص هایی که سهم هر یک کمتر از ۲ % کل گزارش بوده، در گروه Others آورده شده اند. گروه Others در این دوره شامل موارد زیر می
باشد:

Staphylococcus aureus - Enterococcus species (Vancomycin Resistant) - Escherichia coli - Staphylococcus
saprophyticus - Staphylococcus epidermidis - Streptococcus agalactiae - Staphylococcus saprophyticus (Vancomycin
Resistant) - Pseudomonas aeruginosa - Enterobacter species - Staphylococcus saprophyticus (Inducible Clindamycin
Resistant) - Streptococcus Non hemolytic - Streptococcus Beta hemolytic - Streptococcus species - Yersinia
enterocolitica - Streptococcus nonenterococcal group D - Pseudomonas species - No Answer - Hafnia alvei - Klebsiella
pneumoniae -subsp .pneumoniae - Streptococcus viridans - Streptococcus Betahemolytic non Group A, B or C -
Enterobacter aerogenes - Enterobacter cloacae - Yersinia pestis - Escherichia coli ,inactive - Enterococcus durans -
Streptococcus bovis - Enterococcus group D - Micrococcus species - Haemophilus species - Neisseria species -
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Staphylococcus aureus (Vancomycin Resistant) - Shigella species - Staphylococcus coagulase positive - Staphylococcus
aureus(methicillin Resistant) - Proteus vulgaris - Serratia marcescens - Hafnia species - Morganella morganii sub
sp.morganii - Klebsiella species - Staphylococcus species - Streptococcus group C - Staphylococcus species
(Vancomycin Resistant) - Staphylococcus epidermidis (Methicillin Resistant) - Staphylococcus haemolyticus -
Streptococcus group F - Streptococcus Alpha hemolytic - Acinetobacter species - Citrobacter koseri - Citrobacter
werkmanii - Citrobacter species -
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ناحیه خاکستری )فونت سبز رنگ(: گزارش آزمایشگاه شما

جدول شماره 1: ارزیابی تست های تشخیصی گزارش شده

تست تشخیصی
تعداد )درصد( آزمایشگاه های

نتیجه مورد انتظاراستفاده کننده از تست
پاسخ های گزارش

شده
تعداد)درصد( پاسخ های

گزارش شده

Arabinose

fermentation

)23.9%(435--

+

)73.1%(318

)26.9%(117

Arginine dihydrolase)6.8%(123++

-

)95.1%(117

)4.9%(6

Bacitracin 0.04U)35.4%(645RR

S

)98.9%(638

)1.1%(7

Bile esculin)80.4%(1464++

-

)99.2%(1452

)0.8%(12

Bile solubility)2.3%(42--

+

)69.0%(29

)31.0%(13

CAMP)33.9%(617--

+

)98.4%(607

)1.6%(10

Catalase)87.8%(1599--

+

)91.9%(1469

)8.1%(130

Glucose fermentation)3.2%(58++

-

)89.7%(52

)10.3%(6

Gram stain)70.3%(1280g+ cocci in(
)chain

g+ cocci in(
)chain

g+ cocci in(
)cluster

)g- bacili(

g+ chines(
)letter

)g- cocci(

)g+ bacilli(

g- cocci in(
)pair

)86.0%(1101

)10.1%(129

)1.7%(22

)0.9%(12

)0.5%(7

)0.4%(5

)0.3%(4
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تست تشخیصی
تعداد )درصد( آزمایشگاه های

نتیجه مورد انتظاراستفاده کننده از تست
پاسخ های گزارش

شده
تعداد)درصد( پاسخ های

گزارش شده

Growth at 10°C)1.3%(24++

-

)91.7%(22

)8.3%(2

Growth in 6.5% NaCl)64.8%(1180++

-

)97.4%(1149

)2.6%(31

Hemolysis on Sheep
Blood Agar

)49.9%(908Gama(non)Gama(non)

Beta

Alpha

)64.2%(583

)22.7%(206

)13.1%(119

Hippurate hydrolysis)4.8%(87-+

-

)66.7%(58

)33.3%(29

Mannitol fermentation)3.6%(65++

-

)87.7%(57

)12.3%(8

Motility 35 °C (SIM))15.0%(273--

+

)86.8%(237

)13.2%(36

Optochin)36.9%(672RR

S

)98.5%(662

)1.5%(10

Pigment)2.3%(41--

+

)95.1%(39

)4.9%(2

PYR)16.9%(308++

-

)93.8%(289

)6.2%(19

Raffinose fermentation)1.1%(20--

+

)95.0%(19

)5.0%(1

Sucrose fermentation)2.0%(37++

-

)89.2%(33

)10.8%(4

SXT)27.9%(508RR

S

)78.3%(398

)21.7%(110

Voges -Proskauer (35
°C)

)6.9%(125++

-

)58.4%(73

)41.6%(52
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جدول شماره 2: ارزیابی پاسخ های گزارش شده در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی

تعداد )درصد( پاسخ

نام آنتی بیوتیک
تعداد)درصد( استفاده

از آنتی بیوتیک

تفسیر
مورد

انتظار

تفسیر
آزمایشگاه

Correctشما

Minor

error

Major

error

Very

major

error

Ciprofloxacin

5µg

)96.6%(1759SS)43%(748)45%(798)12%(209)0%(0

Nitrofurantoin

300µg

)96.4%(1755SS)95%(1676)2%(40)2%(34)0%(0

Vancomycin

30µg

)94.1%(1714SS)58%(992)18%(301)24%(415)0%(0

Tetracycline

30µg

)89.1%(1622RR)91%(1483)5%(82)0%(0)3%(54

Ampicillin 10µg)88.7%(1615SS)60%(972)5%(83)34%(555)0%(0

Correct answer:پاسخ آزمایشگاه مطابق نتیجه مورد انتظار است

Minor error:هنگامی که نتیجه مورد انتظار حساس یا مقاوم بوده، اما آزمایشگاه حساسیت بینابینی گزارش کرده است، یا برعکس.

Major error:هنگامی که نتیجه مورد انتظار حساس بوده، اما آزمایشگاه مقاوم گزارش کرده است.

Very major error:هنگامی که نتیجه مورد انتظار مقاوم بوده، اما آزمایشگاه حساس گزارش کرده است.

ناحیه خاکستری )فونت سبزرنگ(: گزارش آزمایشگاه شما

نمودار شماره 3: تعداد استفاده از آنتی بیوتیک برای آزمایش تعیین حساسیت ضدمیکروبی به تفکیک کارخانه سازنده
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