
# Test Your Result Target %CV SDI %Dev

1 PT ( INR ) 1.15 1.19 11.74 -0.39 3.52% جزئیات

2 PTT ( Second ) 36 48.14 9.84 -2.80 25.22% جزئیات

SDI≤0.99 1≤SDI≤1.99 2≤SDI≤2.99 SDI≥3

حوب قابل قبول هشدار غیرقابل قبول
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