
# Test Your Result Target %CV SDI %Dev

1 PT ( INR ) 1.31 1.20 11.67 1.00 8.99% جزئیات

2 PTT ( Second ) 49 47.56 11.53 0.34 3.03% جزئیات

SDI≤0.99 1≤SDI≤1.99 2≤SDI≤2.99 SDI≥3

حوب قابل قبول هشدار غیرقابل قبول
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